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前 言 

优视魔方 DICOM 工作台是优视魔方团队历时 7 年精心打造的一款便携医学

图像查看及三维后处理软件平台，团队中成员都是工作在医疗一线的医生或者具

有医学学历背景的高级工程师，具有丰富的临床经验。团队成员坚持厚积薄发，

精品自研的理念，努力打磨产品细节，确保研发的软件更符合临床需要，操作更

符合医生的习惯，并实现简单易用的功能。 

该软件具有以下特点： 

1、软件底层架构、框架设计、功能模块、界面 UI 均完全自主研发设计，拥

有全部的知识产权。 

2、对硬件配置要求低，能够在大多数主流 Windows 平台上运行。 

3、软件高度优化，非常小巧，程序文件仅几兆大小，且便携版本可放置在

U 盘中,随插随用。 

4、软件功能是对医学 Dicom 格式图像（如 DR、超声、CT、MR，等）进

行查看及三维后处理，更多功能请在软件中探索。 

5、软件安装本地电脑后，可自动更新升级，可下载及使用未来发布的更多

高级功能。 

6、更多的功能模块，敬请期待...... 

目前本软件免费供医生个人使用，可用于日常科研、学习及交流，我们希望

通过自己的努力为我们美好的社会贡献自己的一份力量。 

优视魔方团队 

2020.05 
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优视魔方DICOM工作台是用于显示DICOM格式医学图像及各种和高级后处

理的综合平台。该平台允许用户从 CD / DVD /移动磁盘/U 盘，本地和网络文件

夹打开图像。 

 

 优视魔方 DICOM 工作台可以打开并显示的图像包括： 

•数字射线照相（CR，DX） 

•乳腺摄影，数字化乳房断层扫描（MG） 

•计算机断层扫描（CT） 

•磁共振（MR） 

•正电子发射断层扫描 PET-CT（PT） 

•超声检查（US） 

•数字血管造影（XA） 

•更多支持格式，逐步增加中，敬请期待...... 

优视魔方 DICOM 工作台可以处理 DICOM 图像的类型： 

•单色图像（例如：CR，CT，MR）和彩色图像（例如：US，3D 重建） 

•静态图像（例如：CR，MG，CT）和动态图像（例如：XA，US） 

•未压缩 Dicom 格式和压缩 Dicom 格式（JPEG 2000 压缩） 

•更多支持，逐步增加中，敬请期待...... 

 

  本软件系列不是医疗产品，它未经过 CFDA 医疗器械注册认证，不

能用于诊断目的。 
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声 明 

 

本系列软件非开源产品，仅供个人免费使用。但免费使用不代表可用于被反

编译或未经本公司所授权的方式进行使用。针对任何不法行为，本公司保留追究

其法律责任的权利。 
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1 关于软件 

1.1 操作系统或硬件要求 

 

1.1.1 最低系统及硬件要求 

• Microsoft Windows 32 位或 64 位操作系（XP/Vista/Windows7/Windows 

8/Windows 8.1/Windows 10）。 

• Intel 或 AMD 1GHz 或更快的处理器，或支持 Windows 系统的其它品牌处理器。 

• 1GB 内存。 

• Intel 核心显卡或独立显卡(高级功能要求有 NvidiaGT650 或者 AMD R270 以上

的显，且显存需大于 1G)。 

• 32MB 的硬盘安装空间或者 U 盘。 

• 显示器 1024x768 屏幕分辨率。 

1.1.2 建议系统及硬件要求 

• Microsoft Windows 32位或64位操作系（建议Windows7/Windows 10系统）。 

• 建议 Intel 或 AMD 处理器。 

• 建议 32 位操作系统 2G 以上内存，64 位操作系统 4G 以上内存。 

• 为了更好的三维体验，建议显存大于 2G 的独立显卡。 

• 32MB 的硬盘安装空间或者 U 盘。 

• 显示器 1280x1024 以上屏幕分辨率，本软件支持 2k，4k 分辨率显示器。 
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1.2 软件下载与安装 

软件下载地址：http://www.uscube.com/down.asp 

 

下载优视魔方 DICOM 启动器（usLaunch.exe）后，初次运行时会提示更新；请

点击更新按钮后，最新版本软件就会下载到 usLaunch.exe 所在的目录。这些文

件您也可以一起放在移动存储盘( U 盘 )中，在其它电脑上即插即用。 

 

http://www.uscube.com/down.asp
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1.3 软件打开与关闭 

双击文件夹中的 图标即可打开软件。 

 

在主界面中点击右上角关闭按钮图标，弹出如下信息提示： 

 

点击 按钮，即可退出并完全关闭该软件。 

注意： 是网站主页图标，点击可以进入优视魔方网站主页，获取更多最新资

讯及产品。 

 

 

软件关闭后，所有本地或远程载入该软件的图像将会被清除，不会

在下次打开该软件时保留，请悉知。 
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2 主控台使用说明 

2.1 主控台界面及功能分区 

主控台界面 

 

 

A 区：标题栏：提示信息（软件名称[版本]+软件免责信息），按钮（最小化/最

大化/关闭） 

B 区：主控台窗口按钮栏：患者卡显示形式（折叠/展开），患者卡排序（默认/

姓名/检查日期），患者卡数量，患者信息查询，患者卡图像显示数量调节滑块 

C 区：主控台图像窗口区：患者卡及图像显示的窗口 

D 区：主控台菜单栏：图像载入（本地图像/本地文件夹/远程），高级后处理功

能，软件安装到本地，更新及系统设置。 
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2.2 详细功能及操作介绍 

2.2.1 本地 DICOM 图像载入 

方法 1：点击右侧菜单栏按钮图标 ，弹出如下对话框 

 

选中其中任意一幅后，点击 按钮，即可载入该文件夹下所有图像。 

注意：如果只载入某个文件夹下特定的多幅图像，则通过 Shift+鼠标左键组合选

中多幅图像，如下图 

 

点击 按钮，则仅载入选中的图像。 
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方法 2：打开某个文件夹，将其中 DICOM 格式图像（如： ）直

接拖拽至主控台图像窗口区（C 区），此时鼠标状态变为 ，即可完成该文件

夹下所有图像载入。 

注意：如果只载入某个文件夹下特定的多幅图像，可以先选中需要载入的图像后

拖拽至主控台图像窗口区，此时鼠标状态变为 ，则仅载入选中的图像。 

 

2.2.2 本地文件夹载入 

方法 1：点击右侧菜单栏按钮图标 ，弹出如下对话框 

 

点击 按钮，则将该文件夹下，包括子文件夹内的全部图像载入。 

注意：如果文件夹内包含图像较多，载入需要一定时间，此时，右下方会有提示

进度条 ，此时不会影响您浏览已经载入软件中的图像。 

方法 2：将文件夹拖拽至主控台图像窗口区（C 区），此时鼠标状态变为 ，
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即可完成该文件夹下，包括子文件夹内的全部图像载入。 

注意：如果文件夹内包含图像较多，载入需要一定时间，此时，右下方会有提示

进度条 ，此时不会影响您浏览已经载入软件中的图像。 

 

2.2.3 远程 DICOM 传入 （待添加，敬请期待……） 

 

2.2.4 主控台窗口按钮栏详细功能操作说明 

 

2.2.4.1 患者卡折叠/展开按钮 ，单击可实现全部的患者卡折叠与展开切

换，如下图 

  

               展开                           折叠 

2.2.4.2 默认排序按钮 ，单击实现状态切换，三角箭头 朝下为按照打

开序列的顺序或文件夹访问的顺序，先载入的患者排在上面，三角箭头 朝上

为按照打开序列的顺序或文件夹访问的顺序，后载入的患者排在上面。 

2.2.4.3 按姓名排序按钮 ，单击实现状态切换，三角箭头 朝下为按姓

名首字母 A-Z 的顺序排列，三角箭头 朝上按姓名首字母 Z-A 的顺序排列。 

2.2.4.4 按检查日期排序按钮 ，单击实现状态切换，三角箭头 朝下为
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按最新日期在下面的顺序排列，三角箭头 朝上按最新日期在上面的顺序排列。 

2.2.4.5 患者卡数量显示框 ，显示图像窗口载入的患者卡的总数量。 

2.2.4.6 搜索框 ，可以通过搜索框快速查询符合搜索内容的

选项卡信息，如：姓名，设备，检查日期等。 

2.2.4.7 患者卡图像显示数量调节滑块 ，用来调节患者卡

中一行显示图像框数量（调节范围：2-10），如下图： 

 

四序列平铺 

 

六序列平铺 
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2.2.5 图像窗口区的详细功能操作说明 

图像窗口区按照患者卡进行组织，如下图： 

 

2.2.5.1 患者卡上显示的是患者姓名、性别、设备、检查日期，如下图： 

 

2.2.5.2 鼠标左键点击患者姓名 区域，可以显示该检查的详

细信息，如下图： 

 

2.2.5.3 患者卡重置按钮 ，点击后该患者卡中全部的图像恢复至初始载入状态

（窗宽窗位，多窗口联动等）。 
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2.2.5.4 患者卡删除按钮 ，点击后将该患者卡在图像窗口中删除。 

2.2.5.5 双击患者卡的空白区域，可以将该患者卡折叠或展开。 

2.2.5.6 图像窗口中图像框的几种状态： 

图像 边框 说明 

 

默认边框 图像载入后的默认状态 

 

红色高亮边框 

图像框被单击选中后的状态，可以对

该图像框进行操作（窗宽窗位调节、

图像翻阅） 

 

绿色高亮边框 

鼠标移动到某个图像框上时的状态，

右下角可见联动按钮 显示 

 

默认边框 

右下角可见联动按钮 被点击后的

状态变为 ，此时该图像框成为联

动图像框。 

 

红色高亮边框 

联动图像框被单击选中后的状态，针

对该图像框滚轮翻阅操作，其余联动

图像框会联动。 
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注意：联动仅指图像翻阅时联动；以后版本中高级功能模块联动也作为选择多序

列使用。 

2.2.5.7 鼠标在图像框中的操作 

鼠标状态 图像框状态 功能说明 

左键单击图像框 

选中 

图像框选中与取消选中切换 

不选中 

左键双击图像框 

选中 该序列图像进入二维阅图界面 

参考（3.2.1.1）章节 不选中 

右键按住并在图像框中拖动 

选中 调节选中图像框的窗宽窗位 

不选中 无作用 

鼠标滚轮滚动 

选中 选中图像框中的图像翻阅 

不选中 无作用 

2.2.5.8 鼠标在图像框间的操作：鼠标左键拖拽某一图像框至另一图像框位置，

鼠标状态变为 ，则可以完成两个图像框位置的交换，如下图 

   

                拖拽时                         拖拽后 

注意：该功能在主控台快速浏览图像或者联动观察，调整图像的位置时常常用到。 
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2.2.5.9 图像窗口区右侧垂直滚动条：翻阅患者卡时使用。 

注意：鼠标滚轮在空白区滚动不具备该功能，请熟知。 

 

2.2.6 主控台菜单栏的详细功能操作说明 

2.2.6.1 本地 Dicom /本地文件夹 /远程

Dicom 功能参考（2.2.1-2.2.3）章节。 

2.2.6.2 鼠标左键点击高级应用菜单 后，进入三维基础模块，具体

的图像载入及详细操作请参考三维基础模块（4.2）章节。 

注意：右键点击的面板内诸多高级模块待添加中 

2.2.6.3 本地安装（待添加，敬请期待......） 

注意：U 盘便携版本是该软件最基本的软件版本，保留了最基本的功能。由于今

后发布的诸多高级功能需要在本地安装，建议用户想要使用更多高级功能者将软

件安装在本地，且安装的电脑满足建议的系统及硬件要求，具体参考（1.1）章

节。 
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2.2.6.4 检查更新菜单 ，如果软件有更新，右上角会有亮点提示

，点击后弹出如下对话框： 

 

点击检查更新即可完成更新操作，然后按照提示信息等待更新完成即可。全部更

新完成后，点击启动程序进入软件主界面。 

注意：当软件启动时，在联网情况下，会自动检查有无更新，如果有新版本则弹

出提示信息，如下图所示： 

 

点击检查更新即可完成更新操作，然后按照提示信息等待更新完成即可。全部更

新完成后，点击启动程序进入软件主界面。 

如果不想更新软件，则可直接点击启动程序忽略此次更新。 
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2.2.6.5 系统设置菜单 ，点击后弹出如下设置对话框： 

 

注意：本版本设置部分暂不支持修改，请保持默认状态。 

2.3 快速对比浏览模式操作介绍 

2.3.1 开启快速对比浏览模式 

将所要对比的图像点击联动按钮 使状态改变为 ，如下图橘色圆框中所示： 
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患者卡右上方增加了一个窗口内最大化按钮图标 （白色圆框中所示），点击

此按钮进入快速对比浏览模式，如下图： 

 

快速对比浏览模式下，鼠标功能如下： 

①滚动滚轮可以联动翻阅窗口中的图像。 

②鼠标右键按下并拖动可以调节鼠标所在窗口图像的窗宽窗位。 

 

2.3.2 关闭快速对比浏览模式 

快速对比浏览模式下，点击患者卡右上方按钮 ，则返回主控台窗口。 
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3. 二维图像阅读功能使用说明 

3.1 二维阅图界面及功能分区 

二维阅图界面 

 

A 区：标题栏：提示信息（软件名称[版本]+软件免责信息），按钮（最小化/最

大化/关闭）。 

B 区：二维阅图按钮栏：a)基本功能按钮（移动、缩放、窗宽窗位调节、图像旋

转、图像翻转、播放）b)测量及标注按钮（箭头标注、直线测量、角度测量、曲

线测量、曲面测量、十字测量、状态锁定、清空测量与标注）c)系统功能按钮（角

注显示状态、截图、重置、Dicom 头文件信息、返回）。 

C 区：二维阅图图像显示区：图像显示窗口。  

D 区：主控台菜单栏：图像载入（本地图像/本地文件夹/远程），高级后处理功
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能，软件安装到本地，更新及系统设置。 

3.2 详细功能及操作介绍 

3.2.1 二维阅图界面打开与关闭 

3.2.1.1 打开 

在主控台图像窗口区鼠标左键双击某一序列的图像框，则打开二维阅图界面。如

下图所示： 

 

3.2.1.2 关闭 

方法 1：在二维阅图界面双击图像显示区，则返回主控台界面。如下图所示： 
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方法 2：在二维视图界面按钮栏点击返回按钮 ，则返回主控台界面。 

3.2.2 二维阅图按钮栏详细功能操作说明 

3.2.2.1 基本功能按钮 

按钮

图标 

选中

状态 

鼠标

样式 

功能描述 具体操作 功能说明 

   
移动 

鼠标左键在图像按下

并拖动 

图像移动 

   

缩放 

鼠标左键在图像按下

并拖动 

图像缩放 

   

窗宽窗位 

鼠标左键在图像按下

并拖动 

图像窗宽窗位调节 

  
 旋转 

鼠标左键在图像按下

并拖动 

图像绕着中心旋转 

  无 翻转 鼠标单击 图像左右翻转 
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  无 播放 鼠标单击 图像自动播放/停止 

 

注意： 为快速窗宽窗位设置按钮，仅针对 CT 图像快速设置，点击后会弹出

如下图所示的预设值菜单： 

 

通过选择相应的部位可以快速完成 CT 窗宽窗位预设。 

注意： 针对多幅图像或多帧动态图像有效，对于单幅图像或者单帧动态图

像无效。 

3.2.2.2 测量及标注按钮 

按钮

图标 

鼠标

样式 

具体操作 功能说明 截图 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整 

箭头标注，可添加文字标

注 

 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整 

直线测量，可显示长度及

添加文字标注 

 

  鼠标左键在图像点击释 角度测量，可显示角度及
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放，可调整 添加文字标注 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动（或锚点），不可调整 

曲线测量，可显示长度及

添加文字标注 

 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动（或锚点），不可调整 

不规则面积测量，可显示

面积，CT 图像显示最大、

最小及平均 CT 值，可添

加文字标注 

 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整长轴及短轴 

最长径与垂直短径测量，

可分别显示长度及平均

值，可添加文字标注 

 

 

无 鼠标左键点击图标 

测量及标注显示状态 

（当前图像/全部图像） 

 

 无 鼠标左键点击图标 删除全部测量与标注  

3.2.2.3 单个测量或标注删除 

点击该标注使其颜色变为黄色，此时，图像左上角出现一个回收站图标，如下图 
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将该标注拖拽至回收站图标上，回收站图标变为橙色，此时松开鼠标左键，该标

注即被删除，如下图 

 

3.2.2.4 系统功能按钮 

按钮

图标 

功能说明 具体操作 

 

 

 

角注显示状态 鼠标左键单击切换，有显示/匿名/隐藏三种状态 

 截图 鼠标左键单击弹出截图保存对话框，按对话框提示操作即可。 

 重置 

鼠标左键单击后，二维阅图中的图像状态及标注等全部恢复至最

初载入状态。 

 

Dicom 头文件信

息 

鼠标左键单击弹出详细信息内同对话框，此功能主要是技术人员

及工程师使用。 

 返回 鼠标左键单击后，返回至主控台界面。 
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角注显示状态图示 

 

截图保存对话框 

 

Dicom 头文件信息对话框 
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3.2.2.6 垂直滚动条实现图像翻阅功能 

鼠标移动至图像框右侧，当鼠标状态变为 时，会显示垂直滚动条，通过拖动

即可实现图像翻阅功能，如下图所示： 

 

注意：鼠标滚轮具有相同的功能，参考（3.2.2.5）章节。 
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3.2.2.5 鼠标在二维阅图中的操作 

鼠标按键 状态 鼠标静止 鼠标移动 功能说明 

左键 

点击 \ \ 

实现二维阅图绝大部分功能 

拖拽 \ \ 

滚轮 滚动 
  

图像翻阅 

右键 

点击 \ \ 测量及标注添加注释 

拖拽   窗宽窗位调节 
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3 三维基础模块使用说明 

4.1 三维基础模块界面及功能分区 

三维基础模块界面 

 

A 区：标题栏：提示信息（三维模块信息+帧率），按钮（最大化/关闭）。 

B 区：图像显示窗口：经典四分格窗口布局。 

C 区：三维阅图按钮栏：a)MIP/VR 切换按钮 b)十字线显示/隐藏按钮 ）c)窗口元素显示/

隐藏按钮 d)窗口图像方向重置按钮 e)基本功能按钮（移动、缩放、旋转、翻阅、窗宽窗位

调节、组织漫游） f)测量及标注按钮（箭头标注、文字标注、直线测量、曲线测量、角度

测量、曲面测量、十字测量、删除最后一个标注、清空测量与标注） g)厚层 MPR 设置（最

小密度投影、最大密度投影、平均值） h)VR 切割工具 i)VR 配色预设工具 j)系统工具（截

图、重置、VR 高清/流畅模式切换）。 
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4.2 详细功能及操作介绍 

4.2.1 三维基础模块界面打开与关闭 

4.2.1.1 打开 

方法 1：在主控台选中某个需要进行三维重建的序列的图像框，此时图像边框变

为黄色，点击右侧菜单栏高级应用菜单 ，如下图 

 

打开下图所示的三维基础模块窗口。 

 

方法 2：在二维阅图界面点击右侧菜单栏高级应用菜单 ，则弹出上
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图所示的三维基础模块窗口。 

 

4.2.1.2 关闭 

三维模块界面点击右上角关闭按钮，则关闭三维模块窗口。 

 

注意：三维基础模块窗口可以同时打开多个，方便查看，但开启的数量和操作流

畅度依赖于显卡显存的大小。 
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4.2.2 三维基础模块按钮栏详细功能操作说明 

4.2.2.1 MIP/VR 切换按钮 

按钮

图标 

功能说明 

 三维图像框中图像切换为 MIP 显示模式 

 三维图像框中图像切换为 VR 显示模式 

       

MIP 显示模式                     VR 显示模式 
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4.2.2.2 十字线显示/隐藏按钮 

按钮

图标 

状态 功能说明 

 显示 MPR 图像上显示十字线，不同方向十字线颜色不同。 

 隐藏 MPR 图像上不显示十字线。 

 

   

             十字线显示                        十字线隐藏 
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十字线操作： 

•鼠标点击十字线中心点并拖动，实现十字线整体拖动。 

•鼠标点击十字线任意线段的内侧 1/2 部分并拖动，实现该线所切层面的翻阅。 

•鼠标点击十字线任意线段的外侧 1/2 部分并拖动，实现十字线的旋转，相关联

的图像窗口中的图像旋转。 

 

十字中心点操作： 

•鼠标拖动十字中心点移动，可起到 MPR 图像及三位图像中定位点的作用。 

注意：在图像旋转按钮选中时，图像可旋转，但是十字线上的旋转及移动功能不

可用。 
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4.2.2.3 窗口元素显示/隐藏按钮 

按钮

图标 

状态 功能说明 

 
显示 窗口中的角度元素、边框、标尺、方向等信息均显示。 

 隐藏 窗口中的角度元素、边框、标尺、方向等信息均隐藏。 

 匿名 暂同隐藏作用。 

 

   

           窗口元素显示                     窗口元素隐藏 
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4.2.2.4 单窗口重置按钮 

按钮

图标 

鼠标

操作 

功能说明 

 点击 对选中图像框内的图像重置到初始状态。 

 

   

             重置前                              重置后 
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4.2.2.5 基本功能按钮 

 

注意： 为快速窗宽窗位设置按钮，仅针对 CT 图像快速设置，点击后会弹出

如下图所示的预设值菜单： 

按钮

图标 

选中

状态 

鼠标

样式 

功能

描述 

具体操作 功能说明 

   
移动 鼠标左键在图像按下并拖动 

图像移动（MPR 图像/三维图

像） 

   

缩放 鼠标左键在图像按下并拖动 

图像缩放（MPR 图像/三维图

像） 

   

旋转 鼠标左键在图像按下并拖动 

图像三维空间旋转（MPR 图像

/三维图像） 

   
翻阅 

鼠标左键在图像按下并拖动/

滚轮/图像框右侧滚动条 

图像逐层翻阅浏览（MPR 图

像） 

   

窗宽

窗位 

鼠标左键在图像按下并拖动 

图像窗宽窗位调节（MPR 图

像） 

组织

漫游 

鼠标左键在图像按下并拖动 图像组织漫游（三维图像） 
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通过选择相应的部位可以快速完成 CT 窗宽窗位预设。 

快速窗宽窗位设置工具 ，通过输入数值，可以快速准确的完成窗宽

窗位设置。 
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4.2.2.6 测量及标注按钮 

按钮

图标 

鼠标

样式 

具体操作 功能说明 截图 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整 

箭头标注 
 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整 

直线测量，可显示长度 
 

  

鼠标左键在图像点击释

放，可调整 

角度测量，可显示角度 
 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，不可调整 

曲线测量，可显示长度 
 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，不可调整 

不规则面积测量，可显示

面积 
 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，不可调整 

CT 图像显示最大、最小及

平均 CT 值，磁共振可显

示像素灰度值 

 

  

鼠标左键在图像按下并拖

动，可调整长轴及短轴 

最长径与垂直短径测量，

可分别显示长度及平均值 
 

 无 鼠标左键点击图标 删除全部测量与标注  
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4.2.2.7 厚层 MPR 设置 

按钮图标 选中状态 功能说明 

  厚层采用最大密度投影显示 

  厚层采用最小密度投影显示 

  厚层采用像素平均值显示 

调节工具 调节方法 

 

文本框中可以输入数值来实现层厚调节，也可以通过

点击工具上的 按钮实现层厚的调节。 

注意：厚层设置作用于全部 MPR 图像，只有当调节厚层 MPR 大于载入时默认

层厚时，设置才起作用。 
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4.2.2.8 VR 切割工具 

按钮

图标 

选中

状态 

功能 具体操作 截图 

  内切 

选中图标后，鼠标左键按下

并拖动划出所要剪切的区

域，抬起时则将划定的区域

剪切去除 
 

 

  外切 

选中图标后，鼠标左键按下

并拖动划出所要保留的区

域，抬起时则将划定的区域

以外的区域剪切去除 
 

 

  撤销最后一次剪切 鼠标左键点击图标  

  
撤销全部剪切 鼠标左键点击图标  

注意：该工具仅对三维图像有效。 
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4.2.2.9 VR 配色预设工具 

通过点击 VR 配色预设工具图标 ，弹出如下对话框： 

 

选中相应配色并点击该配色名称即可完成 VR 颜色预设修改。 

注意：该工具仅对 VR 图像有效。 

注意：该版本为基础版本，仅提供对话框中的常用配色。 
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4.2.2.10 系统工具 

按钮图标 功能说明 具体操作 

 截图 鼠标左键单击弹出截图保存对话框，按对话框提示操作即可。 

 重置 鼠标左键单击后，全部图像恢复至最初载入状态。 

 高清 VR 实现 VR 图像的高清/流畅模式切换。 

注意：高清 VR 依赖于显卡的性能，集成显卡或显示帧率小于 10fps 的建议采用

流畅模式。 

4.2.2.11 鼠标在三维基础模块中的操作 

鼠标按键 状态 功能说明 

左键 

点击 

实现三维基础模块中的绝大部分功能 

拖拽 

滚轮 滚动 

缩放（三维图像） 

图像翻阅（MPR 图像） 

右键 拖拽 

旋转（三维图像） 

窗宽窗位调节（MPR 图像） 
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附 1：文中英文及简写索引 

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 医学数字影像通

讯标准 

.DCM(.dcm) 符合 Dicom 格式图像在电脑中显示的文件后缀名 

CT(Computed Tomography) 计算机断层扫描 

MR(Magnetic Resonance) 磁共振 

DR(Digital Radiography) 数字化 X 线摄影 

CR(Computed Radiography) 计算机 X 线摄影 

US(Ultrasound) 超声 

XA(X-ray Angiography) X 线血管造影 

WW(Window Width) 窗宽 

WL(Window Level) 窗位 

MIP(Maximal Intensity Projection) 最大密度投影 

VR(Volume Rendering) 体绘制 

MPR(Multiple planar reconstruction) 多平面重建 
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